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1 は じ め に

筆者らは,密植桑園の土壌施肥管理及び桑栄養診断手法

確立に取り組んでいる。分析法の一つである「ブレムナー

式窒素蒸留法」は,同一浸出液でアンモニア態・硝酸態窒

素の定量が可能で,装置も簡単であるという特徴がある。

分析の能率向上のための装置の改良及び手法改善に取り

組んだ結果について報告するる。

2 試験方法及び結果・考察

a)プ レムナー式窒素蒸留装置の部分改良

1)市販装置の構成

市販装置は図 1に示されるように,A― Dの 4部分から

構成され,こ の蒸気導入管部がすり合わせで蒸留フラスコ

の着脱が可能である。また,導入管部と冷却管部・スチー

ムトラップ部の接続も共通すり合わせとなっている。

蒸留 フラスコ

蒸気導入ガラス管は直系 71mで ,す り合わせ部分からの

露出が145枷程度あり,フ ラスコの着脱の衝撃で折れやす

い構造となっている。すり合わせ機構のストップロックも

温度差が大きいため固着状態になることも多い。

2)装置の改良

a 接続部シリコンチュープ連結 (図 1・ 2,ア部

分)

すり合わせ連結部を切断し,内径 8口m外径12mmの シリコ

ン管接続とした。シリコン管部分は余裕を持たせ衝撃吸収

の機能を持たせた。

b 蒸気導入ガラス管切断とシリコンチュープ連結

(図 1・ 2,ウ 部分)

すり合わせ部分で決断し,内径 6 mm外 径8mmの シリコン

管で接続した。このことで,蒸留フラスコ着脱の衝撃で蒸

気導入ガラス管折損の危険性が軽減された。

C ストップロックの改造 (図 1・ 2,イ 部分)

すり合わせコック部分を切断し,イ 型ヽロート・ シリコン

管接続・ ピンチコック開閉の機構に改造した。シリコン管

は肉薄のものを用い機密性の保持に配慮した。

図2 ア・イ・ ゥ改定部分接写模式図

注 ④ :ピ ンチコック

③ :蒸気フラスコ支えのスプリング

3)結果・考察

a 市販ブレムナー式窒素蒸留装置の改良として
,

すり合わせ接続部のシリコン管接続・蒸気導入ガラス管中

間部シリコン管接続・ ストップコック部の改造を行った。

b シリコン管接続部で衝撃の吸収がなされ,分析

操作の迅速性がはかられたはか,ス トップロック部の改造
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図 1 市販のブレムナー窒素蒸留装置
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で一般ケルダール蒸留装置同様の使用が可能となった。

C この改良で,冷却管部等既存の部品を利用 し導

入管部のみの購入で安価に装置の増設が可能となった。

(21 分析操作方法の改善

1)試験方法

ブレムナー式窒素蒸留法は「デバルダ合金遼元―水蒸気

蒸留法」の正式名称で,「硝酸態 +ア ンモニア態」「硝酸態

+亜硝酸態+ア ンモニア態」「アンモニア態J窒素の分析

が可能である。一般桑園土壌では,亜硝酸態窒素は無視で

きるので,「硝酸態+ァ ンモニア態J「アンモニア態Jの 分

析操作法の改善について以下の 3点に検討を加えた。

a アルカリ剤酸化マグネシウムの炭酸除去の有無

及び添加量の検討

b デバルダ合金添加量の検討

C 蒸留時間および留出液量の検討

2)結果・考察

a アルカリ剤酸化マグネシウムの炭酸除去の有無

及び添加量の検討

市販特級酸化マグネシウムの炭酸除去の加熱の有無につ

いて添加量02gで検討,及び添加量02g(公定法),05
g,10gについて検討した結果を表 1に示す。

市販特級酸化マグネシウム試薬の炭酸含量は無視できる

と考えられ,添加量も02-10gの 範囲で測定値に与える

影響は少ないと考えられた。

表 1 酸化マグネシウムの炭酸除去のための加熱の有
無と添加量の検討

b デバルダ合金添加量の検討

市販特級デパルダ合金量を,02,05gの 2段階とし検

討 した結果を表 2に示すが,合金添加量02-058の 範囲

で測定値に与える影響は少ないと考えられた。

表2 デバルダ合金添加量の検討

C 蒸留時間及び留出液量の検討

蒸留時間 2段階,留出液量 3段階で検討した結果につい

て表 3に示すが,蒸留時間 5分以上・ 留出液量30-50記の

範囲で測定値に変わりないことが明らかとなった。

表3 蒸留時間及び留出液量の検討

3 ま と め

ブレムナー式窒素蒸留装置のシリコン管接続等の改良で

フレキシブルな構造となり,分析操作の迅速性が高まった。

アルカリ剤酸化マグネシウムの炭酸除去は不要であり
,

アルカリ剤,デバルダ合金添加量もメヤス量で良いことが

明らかとなった。
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