
1262 :1262 : ムギ・ダイズを対象としたボルタンメトリー法に
よる簡易分析法の確立

【従来法】
◎定量機器(ICP装置,原子吸光装置)：高価・大型・特殊ガス

操作が煩雑

◎前処理(酸分解法)：濃硝酸・過塩素酸などの危険な試薬
を用い、有害ガスも発生

【ボルタンメトリー法】
◎定量機器(ボルタンメトリー装置)：廉価・小型・100Ｖ電源

操作が簡便

◎前処理(抽出法)：希塩酸等・有害ガスは発生しない


